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INTRODUCCIÓN1. 
1.1 NUEVAS LIBRERÍAS MASTER

Directo a implante
Sobre transepitelial
Ti-Base Prime

para beneficiarte de estas nuevas funcionalidades

ACTUALIZA YA TU LIBRERÍA

MULTI-PLATAFORMA

Disponible para más 50
plataformas  y marcas

distintas

TIPO TRABAJO

VERSIÓN EXOCAD

Disponible para todas las
versiones de exocad.

DESCARGA LIBRERÍAS

A través de nuestra web
www.gt-medical.com

Canales
rectos y
angulados

INCLUYE SCANBODIES DE

GT-Medical Marcas
Originales

Fabricantes
Compatibles*

1.2 CARACTERÍSTICAS NUEVA LIBRERIA

Las nuevas librerías MASTER ofrecen un flujo de trabajo más flexible: escanee con
cualquier scanbody compatible y diseñe con GT-Medical MASTER.

Las librerías GT-Medical pueden descargarse desde dos ubicaciones de

nuestra página web:

Desde el apartado “CAD-CAM” del menú principal, donde

encontrará todas las librerías disponibles organizadas por software y

tipo de librería.

Desde la sección “Librerías CAD-CAM” de cada página de producto,

donde se muestran únicamente las librerías compatibles con esa

plataforma y aditamento.

*IPD/ DESS/ SIS/ Medentika/ Archimedes...

ORIGINAL
COMPATIBLES

GT-MEDICAL

¿DÓNDE PUEDO DESCARGAR LAS LIBRERÍAS?

① Descarga general

② Descarga específica
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Exocad_Master_Library

Este equipo › sistema(C:) › Program Files › exocad › DentalCAD › 3.X › DentalCADApp › Library › Implant

Clica en la barra de menú ⟶ CAD-CAM

Selecciona la pestaña de “exocad”

Clica en “Descargar librería” en la sección de Master Library  

Selecciona las opciones que le aparecen en el POP-UP para iniciar la descarga de la
librería:

Versión de exocad
Tolerancia a descargar
Email (actualizaciones)

DESCARGA E INSTALACIÓN DE LIBRERÍAS2. 
2.1.  DESCARGA LIBRERÍA COMPLETA 2.2.  INSTALACIÓN LIBRERÍA COMPLETA

Entra en www.gt-medical.com

Abre el “Explorador de archivos” y entra en la carpeta de “Descargas” 

IMPORTANTE: Antes de instalar la librería, es necesario extraer el archivo .ZIP descargado.

Clic botón dcho., encima del archivo “zip” descargado → "Extraer todo..."

Seleccionar un lugar temporal para guardar la librería completa.

Recomendación: Escritorio

Abra la carpeta extraida y acceda a la carpeta correspondiente a la marca de
implante que va a utilizar.

Copie la carpeta correspondiente al tipo de plataforma*
*Siguiendo la tabla de correspondencia que se encuentra en la ultima página de esta guía.

...\DentalCADApp\library\implant

Si no encuentra la carpeta de instalación de Exocad:
1.  Localice el acceso directo de Exocad (normalmente en el Escritorio).
2.  Haga clic con el botón derecho y seleccione "Abrir ubicación del archivo".
3.  Abra la carpeta DentalCADApp y acceda a “library” ⟶  “implant”.
4.Pegue la carpeta copiada.

Pegue la carpeta en el directorio de librerías de exocad**. 

NOTA: La ubicación de instalación de Exocad puede variar según el equipo.
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2. 

IMPORTANTE: La descarga individual está disponible unicamente en las fichas de

producto de análogos digitales, ScanBodies y bases de titatnio rectas y anguladas.

IMPORTANTE: Antes de instalar la librería, es necesario extraer el archivo .ZIP descargado.

Master Library
Ti-base + Direct

Este equipo › sistema(C:) › Program Files › exocad › DentalCAD › 3.X › DentalCADApp › Library › Implant

Selecciona las opciones que le
aparecen en el POP-UP para
iniciar la descarga de la librería:

Versión de exocad
Tolerancia a descargar
Email (actualizaciones)

2.3.  DESCARGA LIBRERÍA ESPECÍFICA POR PLATAFORMA

DESCARGA E INSTALACION DE LIBRERÍAS

2.4.  INSTALACIÓN LIBRERÍA ESPECÍFICA POR PLATAFORMA

Navega por la web hasta la ficha
del producto específico. Desliza
hasta la sección de “Librerías CAD-
CAM” 

Clica en “Descargar librería” en la
sección de Master Library 

Abre el “Explorador de archivos” y entra en la carpeta de “Descargas” 

Clic botón dcho., encima del archivo “zip” descargado → "Extraer todo..."

Seleccionar un lugar temporal para guardar la librería completa.

Recomendación: Escritorio

Copie la carpeta específica que acaba de descargar y extraer

...\DentalCADApp\library\implant

Si no encuentra la carpeta de instalación de Exocad:
1.  Localice el acceso directo de Exocad (normalmente en el Escritorio).
2.  Haga clic con el botón derecho y seleccione "Abrir ubicación del archivo".
3.  Abra la carpeta DentalCADApp y acceda a “library” ⟶  “implant”.
4.Pegue la carpeta copiada.

Pegue la carpeta en el directorio de librerías de exocad**. 

NOTA: La ubicación de instalación de Exocad puede variar según el equipo.
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ROT 

(Rotatorio)

GT Master - Nobel Biocare® Conical Con GT_NB_Act_RP_T2

Nomenclatura  Plataforma
Tabla correspondencia

NOTA: Seleccionar SOLO en el caso de descargar la librería completa. NOTA: Seleccionar SOLO en el caso de descargar la librería completa.

NonROT - GT Scan Body (E72086)

NonROT - Nobel Biocare (300453)

NonROT  - Archimides (i-NA-2)

NonROT - DESS (50.042)

NonROT- DESS (52.042)

NonROT- Elos (IO 2B-B/SA)

NonROT- IBO (1402702)

NonROT- IPD (AD-SR-00)

NonROT- IPD (AD-SR-02)

NonROT- Medentika (F 1410)

NonROT- Medentika (F 1410-L)

NonROT- Medentika (F 1410-SB)

Direct to Implant / Straight

Direct to Implant / Angled

TiBase G1.5 / HS / A00

TiBase G1.5 / HS / A05

TiBase G1.5 / HS / A10

TiBase G1.5 / HS / A15

TiBase G1.5 / HS / A20

TiBase G1.5 / HS / A25

TiBase G1.5 / HM / A00

TiBase G1.5 / HM / A05

TiBase G1.5 / HM / A10

TiBase G1.5 / HM / A15

TiBase G1.5 / HM / A20

TiBase G1.5 / HM / A25

GT Master - Nobel Biocare® Conical
Connection NP T2

GT Master - Nobel Biocare® Conical
Connection RP T2

GT Master - Nobel Biocare®
Branemark® NP T2

GT Master - Nobel Biocare®
Branemark® RP T2

NonROT 
(No rotatorio)

A

GNivel de
implante

HS
HM

HL

HS = 4mm
HM = 6mm
HL = 8mm

NonROT- GT Scan Bod TiBase G1.5

NonROT - Nobel Biocare (300453)

Fabricante y ScanBody Ref. Tipo trabajo, Alt. gingival, Alt. cementación y angulación

TiBase 
G1.5 / HS / A00

TiBase 
G1.5 / HS / A00

TiBase 
G1.5 / HS / A00

Selecciona la marca de implante, la plataforma* y la tolerancia. Selecciona la marca de implante, la plataforma* y la tolerancia. 

Selecciona si es rotatorio (ROT) o no rotatorio (NonROT) y el tipo de Scanbody utilizado. Selecciona si es rotatorio (ROT) o no rotatorio (NonROT) y el tipo de Scanbody utilizado.

Selecciona la altura gingival (G), la altura de cementación (H) y la angulación (A) Selecciona la altura gingival (G), la altura de cementación (H) y la angulación (A)

FLUJO DE SELECCIÓN EN EXOCAD3. 
3.1.  Exocad 3.2 o versiones anteriores 3.2.  Exocad 3.3 o versiones superiores

*Siguiendo la tabla de correspondencia que se encuentra en la ultima página de esta guía. *Siguiendo la tabla de correspondencia que se encuentra en la ultima página de esta guía.
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TABLA DE COMPATIBILIDADES4. 
MARCA IMPLANTE / PLATAFORMA NOMENCLAT. PLATAFORMA

Bego Semados®

Internal Ø3.25 /Ø3.75 BS_Int_NP

Internal Ø4.1 BS_Int_RP

Internal Ø4.5 BS_Int_WP

BioHorizons®

Tapered Internal P3.0 BI_Tap_30

Tapered Internal P3.5 BI_Tap_35

Tapered Internal P4.5 BI_Tap_45

Biomet 3i®

Certain® P3.4 3i_Cer_NP

Certain® P4.1 3i_Cer_RP

External P4.1 3i_Ext_RP

Bti®
External 4.1 BT_Ext_RP

Internal 4.1 BT_Int_RP

Dentis®

s-Clean SQ Narrow DT_sClean_SQ_N

s-Clean SQ Regular/Wide DT_sClean_SQ_R

e-Clean Mini DT_eClean_M

e-Clean Regular DT_eClean_R

e-Clean Wide DT_eClean_W

i-Clean Regular DT_iClean_R

Dentsply®

Astra® 3.0 Yellow DS_AsTX_Yellow

Astra® 3.5/4.0 Aqua DS_AsTX_Aqua

Astra® 4.5/5.0 Lilac DS_AsTX_Lilac

20º Uni Abutment DS_AsTX_20Abut

Klockner®

Vega® MV Ø3.0 KL_Veg_MV

Vega® NV Ø3.5 KL_Veg_NV

Vega® RV Ø4.0 / Ø4.5 KL_Veg_RV

KL / KL 0.7 NP KL_KL_NP

KL / KL 0.7 RP KL_KL_RP

KL /  KL 0.7 WP KL_KL_WP

Phibo®
Aurea® Evo NP PH_EV_NP

Aurea® Evo RP PH_EV_RP

Straumann®

Bone Level NC® ST_BL_NC

Bone Level RC® ST_BL_RC

BLX® RB/WB ST_BLX_RB_WB

Screw-Retained Abutment Ø 4.6 ST_SRA_46

Tissue Level RN® ST_TL_RN

Synocta®/Octa® Abutment ST_SYN_RN

Sweden&Martina®

Outlink2® ø3.75 / 4.10 SW_Ext_RP

Premium® Ø3.30 SW_One_33

Premium® Ø3.80 SW_One_38

Zimmer®
TSV®/TSX® P3.5 ZM_TSV_35

TSV®/TSX® P4.5 ZM_TSV_45

Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares.

Nobel Biocare®

Branemark® NP NB_BR_NP

Branemark® RP NB_BR_RP

Branemark® WP NB_BR_WP

Conical Connection NP NB_Act_NP

Conical Connection RP NB_Act_RP

Multi-Unit® RP Abutment NB_MU_RP

MegaGen®

AnyRidge® MG_AnyR

AnyOne® External S MG_AnyO_ExS

AnyOne® External R MG_AnyO_ExR

Mis®
Internal Standard 3.5 MS_Int_SP

Seven® Internal Wide ø4.5 MS_Int_WP

Neodent®

Grand Morse® GM NE_GM

Micro Abutment Ø3.5 NE_Abut_Micro35

GM Abutment Ø4.8 NE_Abut_GM48

Mini Conical Abutment Ø4.8 NE_Abut_Mini48

MARCA IMPLANTE / PLATAFORMA NOMENCLAT. PLATAFORMA
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PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)5. 

✘ No no es necesario.
Instale únicamente las plataformas que vaya a utilizar.

✔ Sí. 
Recomendamos instalar siempre la versión más reciente para disponer de

las últimas mejoras.

✘ No está incluida en la Master Library.

Descárguela desde la sección CAD-CAM o desde Librerías CAD-CAM de la

ficha del producto.

¿DÓNDE PUEDO DESCARGAR LA LIBRERÍA DE MODELOS?

Librería completa: si trabajas con varias plataformas de GT-Medical

Librería específica: cuando solo necesites trabajar con una plataforma

en particular.

¿CUÁNDO DEBO DESCARGAR LA LIBRERÍA COMPLETA Y
CUÁNDO LA LIBRERÍA ESPECÍFICA?

Ya está incluido en la Master Library.

Solo las plataformas sin Ti-Base ofrecen únicamente la opción Direct.

¿Y SI QUIERO DESCARGAR LA LIBRERÍA DIRECTA?

✔ Archivo .ZIP extraído.

✔ Carpeta copiada en ...\DentalCADApp\library\implant.

✔ Exocad reiniciado.

✔ Plataforma correcta instalada

HE DESCARGADO LA LIBRERÍA, PERO NO APARECE EN EXOCAD.
¿QUÉ DEBO COMPROBAR?

¿TENGO QUE INSTALAR TODAS LAS PLATAFORMAS DE UNA
MARCA?

¿TENGO QUE DESCARGAR DE NUEVO LA LIBRERÍA CUANDO
PUBLICÁIS UNA ACTUALIZACIÓN?

T1 (0,00 mm): ajuste más estrecho.

T2 (0,03 mm): opción recomendada para la mayoría de restauraciones.

T3 (0,07 mm): ajuste más amplio.

Si tiene dudas, recomendamos utilizar T2.

¿QUÉ TOLERANCIA (T1, T2 O T3) DEBO SELECCIONAR?
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